M

AIRTIFICIAL = OHLA
GEOPERSIS S.A.L = = Perd
LABORATORIO DE GEOTECNIA, CONCRETO Y PAVIMENTOS
DIRECCION DE ESTUDIOS ESPECIALES

ENSAYON°® : 51 GEO-LAB-006
PROYECTO  : DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA PAQUETE R-07
UBICACION  : REGION ANCASH
CALICATA . C-P2-46
MUESTREO  : EMS- 2011 - 094
PROF. (m) : 2.00-3.00
FECHA . 28/11/2021

CALIBRACION DEL PICNOMETRO
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Temperatura (° C)

ENSAYO

Capacidad del Picnémetro (ml) 500

Temperatura de Ensayo (°C) 21.0

Peso del Picnémetro (9) 148.01
Peso del Picnémetro + Agua + Muestra  (g) 705.16
DATOS DE LA CALIBRACION A UTILIZAR EN EL ENSAYO

Factor de Correcion 0.99980
Peso del Picnémetro + Agua (@) 686.13
Peso de Muestra Seca ()] 30.4
Peso Especifico 2.672
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